ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2010-HNHU

ADQUISICION DE UNA CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE POR REEMPLAZO
EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio del 2010, se reunieron los integrantes del Comité Especial Permanente designados mediante Resolución Directoral N° 099-2010-HNHU-DG/OPER, con la finalidad de dejar constancia de lo actuado para la evaluación y otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2010-HNHU, convocado para la ADQUISICION DE UNA CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE POR REEPLAZO, contando con la participación del Presidente Dr. José Gabriel Somocurcio Vilchez, y los miembros Dr. José Ramón Polanco Vargas  y la Sra. Rosa Ida Barrera Mengoa , además de la asesoría del Sr. Julio Ruiz Burgos (Bach. En Equipos Biomédicos) .

El Comité Especial deja constancia que hasta el día 13 de Julio del 2010 se inscribieron siete (07) participantes: AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A., EQUIPAMIENTOS J.O.R.S.A.C, LAB DEPOT S.A., H.W.KESSEL S.A.C ,KOSSODO S.A.C, BIONET SA, SOLFARMA S.A.C

 Acto seguido el Comité Especial deja constancia que el día 15 de Julio del 2010 se recibió la propuesta de cinco (05) postores: AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A., EQUIPAMIENTOS J.O.R.S.A.C, H.W.KESSEL S.A.C , BIONET SA, SOLFARMA S.A.C, procediéndose a la apertura revisando los documentos de presentación obligatoria de los CINCO (05) postores: 

1. AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A   propuesta ADMITIDA
2. EQUIPAMIENTOS J.O.R.S.A.C propuesta NO ADMITIDA, en los documentos obligatorios en el punto k) no cumple, en el certificado dice año de Fabricación 2009 y el Producto que nos ofrecen es del año 2010 no existe coherencia. 

3. H.W. KESSEL propuesta NO ADMITIDA. La oferta no sustenta lo solicitado respecto al aislamiento de paredes de Poliuretano o Uretano
4. BIONET SA propuesta NO ADMITIDA. En las especificaciones Técnicas A02 (pag. 8) mencionan el modelo RVV1500 DGR-especial con una capacidad de 1160 litros, sin embargo  en la pág. 13 mencionan una capacidad de 972 litros; evidenciándose que no existe concordancia

5. SOLFARMA S.A.C. propuesta NO ADMITIDA. En las especificaciones Técnicas A08 se solicita: estabilizador de tensión, si es externo +-1.5% 2KW(180-200V). La oferta presentada en el folio 7B en el punto l) dice:  Dispone de estabilizador  de tensión externo de 1 Kba de +-1 con interruptor termo magnético; diferente a lo solicitado
Luego se evaluó la propuesta ADMITIDA otorgándole la Buena Pro según el siguiente detalle:

Postor Ganador:
AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A  
Ruc

:
10072519472
Valor Referencial:
S/. 61,500 (Sesenta y un mil Quinientos con 00/100 Nuevos

 Soles)

Monto Adjudicado:
S/. 59,850 (Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 00/100 nuevos soles )
F. Financiamiento:
Recursos Ordinarios
Dicho Otorgamiento de la Buena Pro se procederá a registrar y publicar en el SEACE, notificar al postor ganador e informar a la Oficina de Logística del resultado del proceso de selección.

Sin otro asunto especial que tratar, se dio por concluida la reunión, suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por el Comité Especial a las 17:00 horas del mismo día.
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